
SOP: Biometra TOne 01/25 KF 
 

 

Biometra Tone inkl. Gradientenfunktion 

 

1) Gerät einschalten 

 Geräteschalter  (links, hinten, unten) umlegen 

 “Anmelden”  “Labor” 

 

2) PCR Reaktionsgefäße einsetzen 

 Deckel öffnen 

 0,2ml Gefäße/ 96er Platte/ 8 Well strips einsetzen 

 Deckel schließen 

 Deckelrad drehen bis es klickt 

 

3)  Lauf starten 

  „Programme“ 

 

A) neues Protokoll anlegen  

„Neu aus Vorlage“  „Three-step“ auswählen  “Vorlage öffnen“  

 entsprechende Zyklen/ Gradienten hinzufügen & Name der Vorlage hinzufügen 

 „fertig“  „speichern unter“  Name vergeben                 „speichern“  „starten“  

 

B) bereits angelegtes Protokoll öffnen   

 

„Files“  gespeichertes Programm auswählen  „Edit“  Annealingtemperatur/ Elongationszeit anpassen 

„fertig“  „speichern“  „starten“ 

 

 

 

4) Gerät ausschalten 

 „Programm stoppen“  

 Proben entnehmen 

 „Home“  „Ausloggen“  Geräteschalter  (links, hinten, unten) umlegen 


